Odpowiedzi na pytania:

A. W zwigzku z ogloszonym przez Pafistwo zapytaniem ofertowym na dostawe
urzadzenia do mechanicznego ucisku klatki piersiowej dla Gminnego Centrum Zdrowia
zwracamy si¢ 2z prosbg o dopuszczenie urzgdzenia do kompresji klatki piersiowej
renomowanego producenta, ktory posiada rozwigzania réwnorzedne Ilub lepsze od
wymaganych prze Parnstwo parametréw, - :

Oferowane parametry techniczne urzadzenia do kompresji klatki piersiowej LUCAS:

Przenosne urzgdzenie przeznaczoene do mechanicznej resuscytacji krgzeniowo-

oddechowej oséb dorostych : '

Urzadzenie fabrycznie nowe

Rok produkciji: 2016 - ‘

Prowadzenie uciskéw w trybie 30 uciskéw/ 2 oddechy ratownicze oraz mozliwosé pracy w

trybie cigglym za pomoca tloka z przyssawkg

Gteboko$¢ ucisku: 4-6 cm

Czestosé ucisnieé 100/min. +/- 5/min

Reczne i pétautomatyczne dopasowanie do rozmiardw klatki piersiowej Pacjenta

Automatyczne dopasowanie sily ucisnie¢ do podatnosci klatki piersiowej pacjenta

Mozliwos¢ podnoszenia, przekiadania i przenoszenia urzgdzenia wraz z pacjentem bez

koniecznosci wstrzymania uciskania klatki piersiowej -

Mozliwo$¢ transportu pacjenta bez przerywania uciskania klatki piersiowe] przy

pochyleniu urzadzenia do min. 45°

.| Zabezpieczenie poprzez automatyczne =zatrzymanie ucisnig¢ i sygnat/komunikat
“alarmowy.

Zasilanie akumulatorowe ze wskaznikiem poziomu natadowania, w komplecie akumulator:

1 sztuka oraz bezposrednie zasilanie sieciowe z sieci 230V i zasilanie z instalacji

ambulansu 12-24V

Czas pracy na 1 akumulatorze 45 minut ciggtej kompresji

tadowarka do akumulatoréw (akumulatory bez efektu ,pamieci” nie wymagajg

rekondycjonowania)

Plecak do transportu urzgdzenia :
Akcesoria jednorazowego uzytku do kompresji klatki piersiowej 14 szt.;

.| Akcesoria do mocowania pacjenta podczas transportu )

- Temp. pracy min. 0-40°C .

Stopieti ochrony IP43 wg. |IEC 60529

Okres gwarancji 24 miesigce

Bezplatny przeglad techniczny po 12 m-ch i 24 m-ch

Autoryzowany serwis na terenie Polski :
Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacii i obstugi urzadzenia w siedzibie
Zamawiajgcego

Odpowiedz:
- Zamawiajacy nie dopuszcza i podirzymuje zapisy dotyczgce szczegbtowego opisu
przedmiotu zamédwienia. '
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